
附件

拟新建的国家计量基准名单

序号 计量基准名称 测量范围 测量不确定度 保存单位

1
(1×10-4～1×102)Pa

真空副基准装置
(1×10-4～1×102)Pa

(1×102～10)Pa：Urel=0.07%（k=2）;

(10～1×10-2)Pa：Urel=0.13%（k=2）;

(1×10-2～1×10-4)Pa：Urel=0.4%（k=2）
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2
直流电阻（量子化霍尔电阻）

副基准装置
12906.40373Ω urel=2.0×10-8

北京东方计量测试
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刘国传
速请杨春涛或者马红梅核对测量范围和不确定度的表述是否准确


