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市场监管总局关于发布《汽车加载制动检验台
检定规程》等 54 个国家计量技术规范的公告

(国家市场监督管理总局公告 2019 年第 40 号 )

根据《中华人民共和国计量法》有关规定，现批准《汽车加

载制动检验台检定规程》等 54 个国家计量技术规范发布实施。

编号 名称 批准日期 实施日期 备注

JJG1160-2019 汽车加载制动检验台检定规

程
2019-09-27 2019-12-27

JJG1161-2019 矿用硫化氢气体检测仪检定

规程
2019-09-27 2019-12-27

JJG628-2019 SLC9 型直读式海流计检定

规程
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJG628-1989

JJG876-2019 船舶气象仪检定规程 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJG876-1994

JJG657-2019 呼出气体酒精含量检测仪检

定规程
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJG657-2006

JJG802-2019 失真度仪校准器检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG802-1993

JJG763-2019 温盐深测量仪检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG763-2002



2

JJG954-2019 数字脑电图仪检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG954-2000

JJG377-2019 放射性活度计检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG377-1998

JJG1014-2019 机动车检测专用轴（轮）重

仪检定规程
2019-09-27 2020-03-27

代替

JJG1014-2006

JJG852-2019 中子周围剂量当量（率）仪

检定规程
2019-09-27 2020-03-27

代替

JJG852-2006

JJG1088-2019 角膜曲率计用计量标准器检

定规程
2019-09-27 2020-03-27

代替

JJG1088-2013

JJG98-2019 机械天平检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG98-2006

JJG891-2019 电容法和电阻法谷物水分测

定仪检定规程
2019-09-27 2020-03-27

代替

JJG891-1995

JJG695-2019 硫化氢气体检测仪检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG695-2003

JJG28-2019 平晶检定规程 2019-09-27 2020-03-27
代替

JJG28-2000

JJF1737-2019 工频磁场模器校准规范 2019-09-27 2019-12-27

JJF1738-2019 高声压测量传声器动态范围

上限校准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1739-2019 数字式激光球面干涉仪校准

规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1740-2019 天馈线测试仪校准规范 2019-09-27 2019-12-27

JJF1741-2019 浪涌（冲击）模器校准规范 2019-09-27 2019-12-27
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JJF1742-2019 高清视频信号发生器校准规

范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1743-2019 放射治疗用电离室剂量计水

吸收剂量校准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1744-2019 闪烁体探测器γ谱仪校准规

范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1745-2019 放射治疗用二维剂量计校准

规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1746-2019 医学影像诊断显示系统校准

规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1747-2019 车身反光标识用逆反射系数

测量仪校准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1748-2019 心肺复苏机校准规范 2019-09-27 2019-12-27

JJF1749-2019 汽车外廓尺寸检测仪校准规

范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1750-2019 红外标准滤光器校准规范 2019-09-27 2019-12-27

JJF1751-2019 菌落计数器校准规范 2019-09-27 2019-12-27

JJF1752-2019 全自动封闭型发光免疫分析

仪校准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1753-2019 医用体外压力脉冲碎石机校

准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1754-2019 光 谱 辐 射 亮 度 氘 灯

（250nm～400nm）校准规范
2019-09-27 2019-12-27

JJF1755-2019 无源光网格（PON）功率计

校准规范
2019-09-27 2019-12-27
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JJF1756-2019 低频相位计校准规范 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJG381-1986

JJF1757-2019 功率指示器校准规范 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJG280-1981

JJF1758-2019 低频移相器及相位发生器校

准规范
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJG530-1988

JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参

数校准规范
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJF1101-2003

JJF1759-2019 衰减校准装置校准规范 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJG424-1986

JJF1191-2019 测听室声学特性校准规范 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJF1191-2008

JJF1760-2019 硅单晶电阻率标准样片校准

规范
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJG48-2004

JJF1761-2019 选频电平表校准规范 2019-09-27 2020-03-27 代替
JJG777-1992

JJF1762-2019 α、β表面污染仪型式评价

大纲
2019-09-27 2019-12-27

JJF1763-2019 低本底α、β测量仪型式评

价大纲
2019-09-27 2019-12-27

JJF1764-2019 矿用硫化氢气体检测仪型式

评价大纲
2019-09-27 2019-12-27

JJF1765-2019 紫外辐射照度计型式评价大

纲
2019-09-27 2019-12-27

JJF1363-2019 硫化氢气体检测仪型式评价

大纲
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJF1363-2012

JJF1766-2019 冷水机组能源效率计量检测

规则
2019-09-27 2019-12-27
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JJF1767-2019 远置冷凝机组冷藏陈列柜能

源效率计量检测规则
2019-09-27 2019-12-27

JJF1768-2019 热泵热水机（器）能源效率

计量检测规则
2019-09-27 2019-12-27

JJF1769-2019 单元式空气调节机能源效率

计量检测规则
2019-09-27 2019-12-27

JJF1770-2019 多联式空调（热泵）机组能

源效率计量检测规则
2019-09-27 2019-12-27

JJG2044-2019 γ射线空气比释动能计量器

具检定系统表
2019-09-27 2020-03-27 代替

JJG2044-2010

特此公告。

市场监管总局

2019 年 9 月 27 日


